
Connexion du cathéter PaincathÒ à son raccord 
Luer-lock amovible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Positionner le cathéter dans le raccord 
Luer-lock 

2. Le cathéter est poussé jusqu’à la 
butée 
 

3. Visser la bague jaune jusqu’à sentir 
une résistance 

4. Serrage fort 

5. Vérifier le bon raccordement par une 
légère traction. Aucun déplacement du 
cathéter ne doit avoir lieu. 


